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Проведено экспериментальное эндопротезирование дефекта нижней челюсти с использованием композитных эндо-
протезов из никелида титана. Доказана возможность создания высокоэффективных искусственных живых биологических 
моделей систем нижней челюсти пожизненного действия. При построении реконструктивных моделей челюстей пожиз-
ненного действия из материалов никелида титана необходимо тщательное соблюдение методологии и технологии индиви-
дуального исполнения. Результаты экспериментальных исследований рекомендованы для изучения и использования при 
создании антропологических моделей нижней челюсти в клинической практике. 
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Mandibular defect experimental endografting has been performed with the use of composite TiNi-based materials. An ability 
to create the artificial alive biological models was proved to act high-efficiently in the mandible perpetually. When designing the re-
constructive mandibular models made of TiNi-based material for longlife usage it’s to be complied thoroughly the methodology and 
technology of individual approach. Experimental research results are recommended for investigation and application when creating 
anthropological mandibular models in the wide clinical practice. 
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Введение 
Изучение филогенеза, онтогенеза, структуры и 
функции жевательного аппарата, многогранность и 
специфичность выполняемых им функций позволяет 
рассматривать жевательный аппарат как специализи-
рованную полимодальную многоблочную биомехани-
ческую систему. Это открывает возможности для но-
вых методологических подходов как c целью разра-
ботки вопросов формообразования этой сложной 
системы, так и использования методов математиче-
ского моделирования функционирования ее отдель-
ных блоков и всей системы в целом под действием 
изменяющейся с возрастом жевательной нагрузки [7]. 
Для обычного функционального режима нижней 
челюсти характерна напряженная многоплановая 
биомеханическая нагрузка, сопряженная с работой 
ряда известных важнейших систем жизнеобеспечения 
организма [6]. В связи с этим она имеет специфич-
ность анатомической конфигурации, два синхронно 
функционирующих синовиальных сочленения, слож-
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ную приводящую нервно-мышечную систему и дру-
гие особенности.  
Проблема оптимизации способов эндопротезиро-
вания дефектов нижней челюсти в челюстно-лицевой 
хирургии в настоящее время остается на пике акту-
альности.  
Наличие биомеханического дефекта костной тка-
ни в структуре скелетного кинематического звена 
нижней челюсти всегда сопровождается:  
— дефектом неподвижного костного сочленения; 
— дефектом подвижного костного синовиального 
сочленения; 
— дефектом надкостницы отсутствующего кост-
ного фрагмента.  
Замещение указанных дефектов при реконструк-
ции нижней челюсти является обязательным и требует 
новых адекватных методологических и технологиче-
ских подходов для восстановления прежней ее биоме-
ханической эффективности [1, 2].  
Многие современные конструкции эндопротезов 
представляют собой наборы моноструктурных стан-
дартных изделий или индивидуальные изделия, не пред-
назначенные для ликвидации указанных выше дефек-
тов. Они имплантируются «по месту» во время операции 
без предварительной подготовки на прототипах. Это не 
позволяет эффективно решать вышеперечисленные про-
блемы и приводит к резкому снижению качества лечения 
[8].  
В новой методологии биомеханики эндопротези-
рования обязательными для выполнения являются 
следующие требования: 
— одномоментное замещение дефектов костных и 
периостальных структур скелетных кинематических 
звеньев нижней челюсти; 
— совмещение композитных материалов с компо-
зитами живых тканей поврежденных скелетных кине-
матических пар; 
— рекоординация функции реконструированных 
искусственных скелетных кинематических пар цен-
тральной нервной системой [1, 6, 9].  
В области биомедицинского материаловедения 
существует научное направление, изучающее взаимо-
отношения новых имплантационных материалов [3—
5], проявляющих гистерезисные свойства (3), сходные 
с таковыми у живых тканей. Медицинским материа-
лом, имеющим указанные качества, является никелид 
титана. Изделия из него обладают свойствами, позво-
ляющими создавать аналоги формообразующих фаз 
любой ткани живого организма с практическим со-
вмещением упругоэластических показателей и гисте-
резиса (рис. 1).  
В основу новых технологий формирования компо-
зитных эндопротезов положены совместимые физико-
механические свойства имплантационных материалов 
(рис. 1). Диаграмма на рис. 1 демонстрирует общую 
картину гистерезисной зависимости между величиной 
напряжения  и деформацией  костной (5) и перио-
стальной (4) тканей в условиях допустимой нагрузки и 
разгрузки и деформационные зависимости проволочно-
го (1), литого (2) и твердого проницаемого пористого (3) 
имплантационных материалов из никелида титана в тех 
же условиях (3, 4, 5). В правой части на рис. 1 схемати-
чески приведено соотношение между максимально воз-
можными достижимыми напряжениями в имплантаци-
онных материалах и биологических тканях. 
Приведенные зависимости  от  имеют подобный 
характер, и это свидетельствует о наличии значитель-
ной области общих механических свойств (3, 4, 5) и 
позволяет объединять их in vivo c целью получения 
экспериментальных имплантационно-тканевых струк-
тур [9]. 
Огромное значение в успешном решении проблем 
эндопротезирования имеет не только создание им-
плантационных композитов из данных материалов, но 
и разработка четких индивидуальных технологиче-
ских методик к построению реконструктивных моде-
лей челюстей. С наличием данных проблем авторы 
еще раз столкнулись при проведении эксперименталь-
ных исследований.  
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Рис. 1. Диаграмма напряжения и деформация имплантационных материалов из никелида титана: 1 — проволочного материала; 2 — литого  
 сплава; 3 — твердого проницаемого пористого и в биологических тканях: 4 — периостальной; 5 — костной 
Цель исследования — создание биологических 
моделей нижней челюсти при помощи композитных 
эндопротезов из никелида титана на эксперименталь-
ных животных.  
Материал и методы 
С целью создания биологических моделей нижней 
челюсти с использованием композитных эндопротезов 
из никелида титана проведены экспериментальные 
исследования на 20 кроликах породы Шиншилла мас-
сой тела 3,5—4,0 кг в возрасте от 6 до 10 мес. Экспе-
риментальные животные были разделены на две груп-
пы по 10 кроликов в каждой, содержались в соответ-
ствии с правилами Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных. Непрерывный рост зубов у 
них генетически обусловлен особенностями системы 
питания, а состояние прикуса являлось одним из пока-
зателей качества биомеханической эффективности 
моделей челюстей. 
 
а 
 
б 
Рис. 2. Макропрепарат нижней челюсти кролика: а — обнажены 
места прикрепления всех мышц справа; б — модель искусственного  
 дефекта нижней челюсти 
На макропрепарате нижней челюсти кролика обна-
жены все области прикрепления мышц правой полови-
ны (рис. 2,а). Резецирован фрагмент ветви, который за-
планирован в качестве искусственного дефекта 
(рис. 2,б).  
В ходе исследования создана модель, имеющая 
целый ряд перечисленных биомеханических дефектов: 
дефект скелетного кинематического звена, дефект 
неподвижного костного сочленения, дефект подвиж-
ного костного синовиального сочленения, дефект над-
костницы костного фрагмента.  
Создание реконструктивных моделей скелетного 
кинематического звена производилось на анатомиче-
ском препарате нижнечелюстной кости кролика со-
поставимых биологических размеров, которая исполь-
зовалась в качестве прототипа. 
Механические варианты моделей композитных 
эндопротезов, где элементы пассивной части, заме-
щающие структуру костной ткани, совмещены с эле-
ментами активной части надкостницы, представлены 
на рис. 3.  
 
а 
 
б 
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Рис. 3. Модель точной реконструкции нижней челюсти справа на 
скелетном прототипе: а — прямая проекция; б — боковая проекция 
Для первой группы животных точно восстановле-
но равенство плечей биомеханических рычагов правой 
(рис. 3) и левой половины нижней челюсти. 
Для второй группы животных правая ветвь нижней 
челюсти выполнена с занижением уровня анатомиче-
ского размера на высоту суставной головки прототипа 
без изменения композитного состава эндопротеза 
(рис. 4).  
 
а 
 
б 
Рис. 4. Вариант деформации реконструктивной модели челюсти 
справа на скелетном прототипе: а — прямая проекция; б — боковая  
 проекция 
Таким образом, в плане эксперимента заложено 
только нарушение равенства правого и левого плечей 
биомеханических рычагов нижней челюсти. 
Под адекватным обезболиванием у каждого живот-
ного были мобилизованы мышечно-надкостничные 
фрагменты жевательных мышц, произведена резекция 
фрагментов челюсти справа и реконструкция дефек-
тов по указанным схемам. Эндопротезы устанавлива-
лись на костных фрагментах челюстей и фиксирова-
лись лигатурными швами из никелида титана. После 
этого мышечно-надкостничные фрагменты пришива-
лись к прежним местам, устанавливались дренажи, 
накладывались швы на кожу.  
Динамика наблюдений — до наступления естест-
венной смерти животных — составила 5 лет и 2 мес, 
что является средним биологическим периодом про-
должительности жизни кролика. 
Для прижизненной рентгенологической характе-
ристики биологических моделей нижней челюсти и 
имплантационно-тканевых композитов ежегодно про-
водилась мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) и 3D-визуализация черепа.  
Результаты и обсуждение 
Послеоперационный период у животных первой 
экспериментальной группы протекал благоприятно, все 
кролики выжили и быстро адаптировались в функцио-
нальном и биологическом состоянии. Через 30 сут на-
ступал период полной реабилитации биологического 
здоровья животных. У всех кроликов данной группы 
отмечалось нормальное состояние прикуса (рис. 5). 
 
Рис. 5. Состояние прикуса у животных первой группы 
На контрольной МСКТ и боковой 3D-визуализа-
ции черепа кролика с реконструкцией фрагмента вет-
ви нижней челюсти справа прикус жевательных зубов 
и резцов не изменен (рис. 6,а), определяется нормаль-
ное топографическое взаиморасположение зубов, 
мышц зубочелюстной системы и языка (рис. 6,б). 
Дальнейшие наблюдения за экспериментальными 
животными свидетельствовали о том, что по биологиче-
ским показателям они ничем не отличались от обычных: 
поведение и питание активное, репродуктивные и выде-
лительные органы функционировали нормально.  
Биологические модели нижней челюсти, создан-
ные в первой группе экспериментальных животных, 
содержали точно восстановленные исходные анатомо-
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топографические, биометрические и технологические 
составляющие элементы для оптимального замещения 
дефектов: скелетного кинематического звена, непод-
вижного костного сочленения, подвижного костного 
синовиального сочленения, надкостницы костного 
фрагмента. 
Модели выполнены в полном соответствии с предъ-
являемыми требованиями новой методологии биомеха-
ники эндопротезирования, обладали высокой биомеха-
нической эффективностью. Дефекты костных и перио-
стальных структур скелетных кинематических звеньев 
замещены одномоментно, совмещены с композитами 
живых тканей поврежденных скелетных кинематиче-
ских пар. В результате достигнута оптимальная реко-
ординация функции биологических моделей нижней 
челюсти центральной нервной системой. 
 
а 
 
б 
Рис. 6. МСКТ черепа животного первой экспериментальной группы: 
а — прикус жевательных зубов и резцов не изменен; б — нормальное  
 топографическое взаиморасположение зубов, мышц и языка 
Полученные результаты позволяют оценивать эф-
фективность экспериментальных реконструктивных 
технологий на оптимальном уровне, соответствующем 
требованиям для эндопротезов пожизненного действия. 
Послеоперационный период животных второй 
группы протекал благоприятно, все животные выжили, 
но период адаптации в функциональном и биологиче-
ском отношении был неблагоприятным. Через 30 сут 
наблюдений четко проявлялись и нарастали признаки 
одностороннего ограничения подвижности нижней 
челюсти. Они приводили не только к патологии рез-
цового перекрытия, но и односторонней дислокации 
жевательной группы зубов-антагонистов (рис. 7).  
Данные прижизненных рентгенограмм зубочелю-
стного аппарата экспериментальных животных второй 
группы через 3 мес после реконструкции демонстри-
ровали диспозицию суставных головок эндопротезов 
значительно ниже суставных бугорков, переднюю 
дислокацию резцового перекрытия и наложение друг 
на друга проекции жевательных групп зубов (рис. 8).  
  
Рис. 7. Состояние прикуса у животных второй группы 
 
а 
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Рис. 8. Рентгенограмма животного второй экспериментальной груп-
пы через 3 мес после реконструкции: а — диспозиция суставной 
головки книзу, передний прикус, выраженная деформация резцов;  
б — резко выражена диспозиция суставной головки, передний  
 прикус, деформация резцов  
На представленных макропрепаратах визуализиру-
ются аналогичные данные. Кроме того, с правой сторо-
ны головы животного жевательная мышца имела мень-
шую длину и большую толщину и не являлась равно-
ценным аналогом-синергистом мышцы левой 
стороны. Четко визуализировалась патология резцово-
го перекрытия в виде формирования переднего прику-
са.  
При отведении челюстей в открытый прикус ви-
зуализировался весь объем патологии. Имелась меди-
альная дислокация жевательных зубов нижней челю-
сти справа. Высота коронок достигала срединного шва 
твердого неба и вызывала образование хронической 
декубитальной язвы слизистой оболочки (рис. 9).  
 
а 
 
б 
Рис. 9. Макропрепарат животного второй группы: а — медиальная 
дислокация жевательных зубов нижней челюсти справа; б — декуби- 
 тальная язва в области твердого неба 
Определялась патологическая гипертрофия коронок 
жевательных зубов верхней челюсти из-за прекращения 
жевательной нагрузки от зубов-антагонистов.  
Эффективность жевательной функции необратимо 
снижалась вследствие постоянного ухудшения состоя-
ния прикуса. Быстро наступала алиментарная дистро-
фия. 
Макропрепараты имели асимметричную форму за 
счет снижения высоты правых половин нижних челю-
стей. Имплантационно-тканевой композит, сформиро-
ванный в области замещения дефекта композитным 
эндопротезом, обычного цвета и достаточной эла-
стичности. Соединение нижней челюсти с эндопроте-
зом без признаков патологической подвижности или 
дислокации.  
Биологические модели нижней челюсти, создан-
ные во второй группе экспериментальных животных, 
содержали известные дефекты биометрических и тех-
нологических составляющих элементов, допущенные 
при создании только скелетного кинематического зве-
на. Это нарушило технологию реконструкции под-
вижного костного синовиального сочленения (суста-
ва) и не повлияло на реконструкцию неподвижного 
костного сочленения и надкостницы костного фраг-
мента.  
Таким образом, модели, выполненные с нарушени-
ем требований методологии биомеханики эндопроте-
зирования, не обладают необходимой биомеханиче-
ской эффективностью. По этой причине конечная цель 
— рекоординация функции под руководством цен-
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тральной нервной системы — не достигнута, что при-
вело к тяжелой декомпенсации.  
Полученные реконструктивные и функциональ-
ные результаты биологических моделей резко отли-
чаются от таковых в первой группе и не позволяют 
положительно оценивать эффективность реализации 
данного варианта экспериментальных реконструк-
тивных технологий.  
Выводы 
На основании проведенного исследования сдела-
ны следующие выводы: 
1. Применение сверхэластичных материалов из 
никелида титана по новой методологии и технологиям 
позволяет создать высокоэффективные искусственные 
биологические модели нижней челюсти пожизненного 
действия. 
2. При построении реконструктивных моделей че-
люстей пожизненного действия из материалов нике-
лида титана необходимо тщательно соблюдать мето-
дологию и индивидуальное исполнение технологий. 
3. Данные экспериментальных исследований ре-
комендованы для изучения и использования при соз-
дании антропологических моделей нижней челюсти в 
клинической практике.  
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